Laboratorio Analisi Ambientali” | ey
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Lo h

Spettabile: Consorzio di Benifica Tirreno Catanzarese
Via Fratelli Ponzio, 5 - 88046 Lamezia Terme

i

PARERI ED INTERPRETAZIONI “NON SOGGETTE AD ACCREDITAMENTO".

Dalle analisi effettuate, i campioni prelevati in data 11/04/2017 aventi numero di Rapporto di prova
1156 - 1157 - 1158 - 1159 - 1160 del 02/05/2017, risultano essere conformi alle normative vigenti

in riferimento al D.Lgs. 152/06 All.5 Tab.3 valori di emissione in acque superficiali.

COMSGRED DY BONIFICA
TIRRENG CATANZARYEE
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11 Direttore di Laboratorio
Dott. Nicola Galeano
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Labaratarfﬁ Iscritto al n. 25 dello sex

{Laboratori Accreditati)
Regisiro dei Decreti dei Dirigents

della Regioné Calabria n. 3301 del 05/03/2013

. Laboratorio Analisi Ambieniali

RAPPORTO DI PROVA N° 1156

del 02/05/2017

Clienter . CDNSORZH) DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE

" Via Fratell Ponilo,5

88046 LAME]A TERME (CZ)

Produttore: CONSORHO DI BONIFIICA TIRRENO CATANZARESE

Via Fratellf Ponzio,5 88046 LAMEIA TERME - (CZ)

Punto di: prel:evo. :DIGA ANGIT OLA

Campmnamentn. NDSI‘RO DPERATORE secondo POS 07 REV2 (%)
Riferimento. Ieglslahvo. A. D.Lgs 152/06 all.5 Tzb 3- Valari-di emissiore in acque superficali

B.

1D CAMPIOME: - 590 fi
Pescrizione campione'

ACQUA - ACQUE SUPERFICIALT - BACINO DIGA ANGITOLA

‘Pata prelievo: . 11/04/2017
Data ricevimento: '11/0472017
Pata inizio prove:  11/04/2017

Data fine prove:. 24/04/2017

Lotto! " Note:
Parametra ricertato Unitd gl misura . Valure trovato
| * Temperatura Arrivo °C 50
Parametro ricercato Unita di | Valore | g ooraca | Recupern e SIS | eodo di Analisi
misura trovato A lmin maxl B Lnin max
AB - MICROBIOLOGIA
Escherchla ool UFCL106m] 2100 [ 5000 APAT CNR IRSA 7030C MAN 29 2003
AC - CHIMICA
*pH a 25°C unld di pH a1 55 95 APAT CNR IRSA 2068 MAN 29 2003
* Conducibilita a 20°C 1.152/;1{1: ] 178 APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003
* Solidh Totali Sospesi mg/l 22 8 APAT CHR IRSA 2090 MAN 29 2003
.' fichiesta Chimka di Ossigeno (COD) mai 20 160 APAT CIRIRSA 5130 MAN 29 2003
* Richlesta Blochlamica d Dssigeno (BOD 5} gy 11 40 APAT CNR IRSA 5120 MAK 29 2003
* Azgto Tatale mg/) 3 APAT CHR IRSA 9050 MAN 29 2003
* Cagmio mafl k00001 2,02 UNI EN T50 11885:2000
* Cromo mght 0,602 2 UINI EN ISO 11885:2009
* Ferrn mg) 8,015 2 UNL EN 150 11885:2009
*.Zinco mayl 0,009 0,5 UNT EN 150 11835:200%
£ RAME mgil le 0,004 1 UNI EH 150 11865:2009
* piombo mgl b 0004 0,2 UNT EN 150 11885:2009
* Manganese mgfi 0,016 2 LINE £N 150 118852009
* Hichel mgfl 0,603 bl LINT EN 150 11885:2009
* Bario g 0,022 0 UNT EN 150 11885:2009
* Bara mgl | 0,007 2 UNI EN 150 11865:2009
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- Laboratoria Iscritte

aln, 25 della'sez ]

" (Labaratori Accredifari}

Regisiro dei Decroti

dei Dirigenti

della Regione Colabrio n. 3301 del 03/03/2013

L_abor.atorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA N°. 1160
del 02[05/2017 '

; Cllente. CONSORZIO ,DI BDNIFICA TIRRENO CATANZ.ARESE

Produttore. CONSORZIO DI BONIFiCA TXRRENO CATANZARESE

Via Fratelll Ponzio,S 88046~ LAMEZIATERME (CZ)

:Cambionamen

< NOSTRO OPERATORE secondo POS 07 REV2 (¥)

.Rxfanmento‘l : gis at:ivo. A (35 Lgs 152/06 all.5-Tab 3 - Valori dl emissione in acque superficiall

i1} CAMPIONE-"

Desicrizionia camplone-

B.
591 1 3

ACQUA ACQUE SUPERFICIALL TORRENTE TURRINA

Dal:a prelievo. 11/04/2017
: - 11/04/2017
: 11/04/2017
Data ﬁne prove. : -24/04_/2017

Lotta: Note:
Parametrs ricercaln Unita di misura Valore Dovato
* Temperaliva Armivo - aC 50
: : Limit! di riferimento
Parametro rHeercato Uni}i:é di g:'n':) Incerterza estesa | Recupero ' : Metodo di Analisi
misura va A Lﬂn maxj B L'nin max
AL - CHIMICA
4 * Nichet mafi 0,004 2 APAT CHR IRSA 3220 MAN 29 2003
* Piomba mgfi  fc 0,004 0,2 APAT CNR IRSA 37300 MAH 25 2003
| * Rame mg/t 0,02 0,1 AFAT CNR IRSA 3250 MAN 29 2003
* Zneo mig/l 0,016 0,5 APAT CNR TRSA 3320 MAN 29 2003

1l presente rapporto si riferisce unicamente af cam

" di guesto. Laboratorio.”

Lincertezza & calgol_ata con un liveflo di probabilita det 95% par 2d un fattore di copertura Kp=2.

*. Laimezia Terme i,

02/05/2017

A Questo simbolo Indica | valor! fuori limita

plone sotfoposta & prova e non pud essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta da parte

e e
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Laboratorio Iscritio al n. 25 della sex i
{Laboratori Accreditati)

Registro def Decreti 25 Dirigenti

della Regione Calabria n, 3301 dei 03/03/2013

Laboratorio-Analisi Ambientali

' RAPPORTO DI PROVA N° 1157

del02/05/2017
Cllente: | CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE | Produttore: CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENG CATANZARor
Via Fratelli Ponizio, s : Via Fratelli Ponzio,5 88046 - LAMEZIA TERME - (CZ)
88046 LAMEZIA TERME (CZ) )
Punto di prelievo: DIGA ANGITOLA : Py ———T—
Camplonamento:. :NOSTRC OPERATORE secondo POS 07 REV2.(*) | Dats icevimentor. 11/0n0. )
Riferimento legislativo: A. D.Lgs 152/06 all.5 Tab 3 - Valori d emissione in acque superficiaf . Data inizio prove: 11/04/2017
. > | ‘Data fina prove: 24/04/2017

1D CAMPIONE: 590/ 2 _
PBescrizione campione:  ACQUA - ACQUE SUPERFIGIALT - USCITA DIGA ANGITOLA

Lotto: Note:
Parometro ricercato Unthdimisura | Valore trovato
* Tempergtura Amive °C 50
Paramebro ri.cermtn Unitadi | Valora Incerterza estesa Recupero L.imiti A Fferimento Metodo di Analisi
: misura | trovato A lrmn max’ 8 Lnin max
- AB - MICROBIOLOGIA
Excherichia eoil _ UFC/100mmi 1500 0 5000 APAT CHIt IRSA 7030C MAN 20 2003
AC - CHIMICA
*pH a 25°C unita di gH 82 5.5 95 APAT CNR ERSA 2060 MAN 29 2003
* Comducihilia 3 20°C ps{[t]:g 2 163 APAT CHR IRSA 2030 MAN 29 2003
| * 5ol Totall Sespesi gl 25 &0 APAT CHR IRSA 2090 MAN 29 2003
= Richiesta Chimca di Gssigeno (COD) mglt 2 160 APAT CHR TRSA 5138 MAN 29 2003
* Richizsta Blochlomica di Osslgena (B0D 5) my! 12 40 APAT CNR IRSA 5120 MAN 29 2003
* Azoto Totale mal 35 APAT CNR IRSA 4050 MAH 29 2003
» Azote Ammoniacale  mad 032 15 APAT CNR IRSA 4030 MAN 25/2003
* Azolp Nitresa . wmgl ko 06 APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003
. i;zn“ln Niirico mg 2,0 20 APAT CHR IRGA 4340 MAN 29 2003
1" Cadmio mal k0801 o2 UNT EN IS0 11885:2009
* Come mgl 1 0,002 2 UNE £ IS(} 11685:2009
* Ferro ) 9,008 2 UNI EN 150 11865:2069
" Zinco mg! 0,005 0,5 UNI £N 150 11685:2008
* RAME mg/l ka0 1 URI EN 150 11865:2009
* Fiomio mgn 0,004 9,2 UNI EN 150 11885:2009
* Manganese mofl 1,015 2 UNI EN 150 11885:2003
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Laboratorio fscrittd ol 1i- 25 della séz 1
{Laboratori Accreditat]) o

‘Registro det Decreti dei Dirigenti

della Regionie Calabria n: 5301 del 05/03/2013

Laboratorio Analisi Ambientali
'RAPPORTO DI.PROVA N° 1150
--del02/05/2017 '

- Cliente: CONSORZ NIFICA TIRRENO CATANZARESE  Produttore; CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE
' : Via Fratell Ponzio,5° 88046 ~LAMEZIA TERME - f(ard)

. NOSTRO OPERATORE secondo POS 07 REV2 (%)
tvo: ‘A.'D.Lgs 152/06 all.5 Tab 3 - Valori di.emissione in acgue superficiall
LB : ' :

Punto di preliei
Campioname;
Riferimento legis

 Descrizione camplone:  ACQUA - ACQUE SUPERFICIALI FIUME BAGNI

Lotto; sl " Note:

Pammetro ricereate .+ - - | Unitd di misura Valore trovato
* Temperatura Amivo: =C 50

’ - Limiti di riferimento
Parametro ricercato - : Unita d} t\;‘:lot‘; Incertezza estesa | Recupern . Metodo di Anafisi
sl va A L-nin maxl B Lnin max 3

AC - CHIMICA
* Nichel maf 0,04 2 "APAT CNR IRSA 3220 MAN 29 2003
* Fiombo mfl [ 0,004 0,2 APAT CNR IRSA 3230 MAN 29 2003
* Rame mgh ko007 81 APAT CHR IHSA 3250 MAN 20 2003
* Zinm mg/l 2,02 05 ' APAT CNR IRSA 3320 MAN 25 2003

~ Questn simbolo Indica | valor! fuord Emita

Il presente rapporto si riferlsce unicamente al campione sottoposto a prova e non pubd essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta da parte

di queste Laboratoria, = . .
Lincertezzs & calcolata con un livelio di probabilitd del 95% pari ad un fattore di copertura Kp=2,

Lamezia Terme Ii, 02/05/2017

Calabria Service S.r.L - Analisi e Consulenze - Via G. Mareoni - 88048 Lamezia Terme (CZ)
Tel.+39 0968 431008 - Fax:+38 (968.430182
info@eatabriaservice.com www.calabrinservice.com



Labammrw Iscnrro aln, 25 deﬂa se-'

(Laboratori Accreditati)
Registro dei Decrefi dei Dirigenti

detla Regione Calabria n. 3301 del 05/03/2013

Laboratoﬁo Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA N" 1158

Cliente: CONSORZIO DI EDNIFICA TIRREND CATANZARESE

Via Fratell] Ponzio,5 .

88046 LAMEZIA TERME (tz)

Produttore: . CONSORZIO DY BONIFICE\ TIRREND CATANZARESE

Via:Fratelll Ponzio,5 ‘88046 - LAMEZIA TERME ()

.Punto dl prehevo' . VASCA

Campionamento: NOSTRO OPERATDRE secondo POS 07 REV2.{*)
Riferimento leglslah\m' A D.Lgs 152/06 all.5 Tab 3 - Valori: di emissicne in acque superﬁcia!l

D CAMPIDNE' 591 ] 1
Descrizione campione'

B..

ACQUA ACQUE SUPERFICIALT FIUME SAVUTO

Data prelievo: - 11/04/2017

Data. ncevi_mento'_--‘ 11/04/2017
Data Inizio prove: 11/04/2017
Datafine prove:: 24/04/2017

Lotto: N ote'

Parametro ricercato Unitd di misura Va.fqre trovato
* Temperafura Ariivo o 5,0
Parametro ricercato Unita dj Valore Incerterza estesa | Recupero Limiti di siferimento Metodo di Analis!

misura | bovatn A Imin max] B Lnin max

AB - MICROBIQOLOGIA

Escherichia cof UFC/200m] 2000 0 5000 APAT CHR IRSA 7030C MAN 25 2003
AC - CHIMICA
*pH a 25°¢ unitd di pH 71 55 9,5 APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
* Condudbliea 3 20°C wsfem a 135 APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003

20°C
* Solidi Totak Scspest mafl 30 B0 APAT CNR IRSA 2090 MAN 29 2003
* Richlesta Chimica di Ossigene (COD} mgi b2 160 APKT CHR IRSA 5130 MAN 29 2003
* Richlesta Blochiomica d Dssigeno {EOD 5) gyl 15 a0 APAT CHR IRSA 5120 MAN 23 2003
* Az010 Totale me 25 APAT CNR TRSA 4060 MAN 29 2003
* Niumirio mg/l |¢ 0,005 1 APAT CNR IREA 3050 € MAN 29 2003
* Cadmia C oman fe oom 0,02 APAT CNR JRSA 3120 MAN 20 2603
| * cemo Totle . mat e o002 2 APAT CHR TRSA 3150 MAN 29 2003

* Bario - rﬁg’ﬂ 0,02 20 APAT CHR IRSA 3010 + 3050 MAN 29 2003
* Boro mgil k0007 2 APAT CHR TRSA 3010+3110 MAN 29 2003
* Ferm mgt k0,006 2 APAT CHR IRSA 3160 MAN 29 2003
* Manganese mg/ 0,015 z APAT CHR IRSA 3100 MAN 29 2003
* Nichel mg k0003 2 APAT CHR JRSA 3220 MAN 29 2003
* Piombo mgl k0,009 02 APAT CHR IRSA 3230 MAN 29 2003
* Rame mad  f¢ 0,004 0,1 APAT CNR IRSA 3250 MaN 79 2003
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*Lakboratoric Iscritto al n, 25 della se= |
(Laboratori Acereditati) -~ :
Registra dei Decrel dei Dirigenti
'deh’a Regmne Calabria n, 3307 del 05, 103/' 2013

L’ab_oratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA N° 1158

-del 02/05/2017
. Cliénte:. CONSORZIO DI BONIFICA '!’IRRENO CATANZARESE Produttore: CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENG. CATANZARESE
' Via Fratelli Ponzio,5 5 _ Via Fratelii Ponzm,S 88046 LAMEZIA TERME - {CZ)
88046 LAMEZIA TERME (CZ)

. Punito di prefievo: VASCA paté, pfféltévo‘:- 11/04/2017

. Campionamento: NOSTRO- OPERATORE secondo POS 07 REV2 (*) _ A Fice 11/04/2017
o :i-ererimenbo leglslahvu. A.Digs 152/{}6 all, 5 Tab 3- Valori di emissione in acque superficiali ' Data inizig prove. : ‘11/04}2017
: o B, : S ' - Data fi ne pmve- - 24/04/2017

_f'-'m CAMPIONE: ‘591 /1 _ _
- ‘Déscrizione camplone' ACQUA - ACQUE SUPERFICTALT FIUME SAVUTO

» i.etto. © Note: - -
"1~ Parametro Hesreato . © |t o1 oetsyra Valore brovato
* Temperatura Arriva ' oc - 5,0
. . : " : Limitt df riferimento
-Parametro ricercatn "!Lnftﬁ di ::'Z'; Incertezza estesa | Recupere Metodo di Analisi
: Isura ov! A fnin_max | B l‘nin max
- AC - CHIMICA
* Aneo mgft 0,007 6,5 APAT CHR TRSA 3320 MAN 20 2003
* Azott Nitroso mal koo 0,6 APAT {NR IRSA 4150 MAN 29 2003
* Azoto Nitrko mgfi 22 20 - APAT CNR IRSA 4040 MAH 29 2003
* Azoto Ammoniacale mafl 0,32 15 APAT CHIt IRSA 4030 MAN 2972003
~ Questn simbolo Indica § valord fuori imite

H presente rapporto si riferisce unicamente al tampione sottoposte a prova e non pud essere riprodotto parzialmente. senza approvazione soritta da parte

di questo Laboratorio.
L'incertezza & calcolata con un Hivello ¢i prababillth del 85% pari ad un fattore di copertura Kp=2.

Lemezia Terme Il,  02/05/2017
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Laboratorio Iscritto al n. 25 daila sez T
{Laboratert Accreditari)
“Registro dei Décrett dei Dirigenti

della Regioné Calabria n, 3301 dei 05/03/2013

' Labqr,atorio Analisi Ambientali

RAPPGRTD DI PROVA N°.1159

~del 02/05/2017
Cliente. CDNSORZID DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE Froduttore. CDNSDRZIO DI BONIFICA: TIRRENO CATANZAREsE
VTa FratElH Ponzlo,5 i Via Fratelli Ponzio,S 88046 LAMEZIA TERME - (CZ)
88046 LAMEZIA TERME {CZ) :
Punto dil prehavo. VASCA ? S : ’ N Daié ﬁréiié\;ﬁz ' 1i/04/2017
_Campiona ento' NOSTRO OPERATORE secondo. POS 07 REVZ (*) ' T 11/0472017
-Rifenmentn lagls!ativo' A, Dilgs 152/06 alks Tab 3 - Valorf di emissione in acque suparficialf ~ Data imzm pruve' 11/04/2017
. B. . ' Bata ﬁne; prove: - 24/04/2017
D CAMPION_E: ..._591 /2 ‘ :
Descrizione -campione: ACQUA - ACQUE SUPERFICIALL FIUME BAGNI
“Lottos . . | Note:
_ Parametro ricercatn Unit di misura Valore trovato
* Temperatura Arrlvo *C 580
f : Limit} di riferimento
Paramebro ricercato U"l'ﬁ di t‘:‘:lore Incertezza estesa | Recupero Metodo di Analist
misurd valo - A Lj!in max] li‘l‘nin max _ :
AB - MICROBIOLOGIA
Eschesichia coll UFC/100m 1602 ] 5000 APAT CRR IRSA 7030C MAN 29 2003
AC - CHIMICA
*pH a 25°C unita dl pH 73 55 8,5 APAT CNR IRSA 2050 MAN 25 2003
* Candudbiita 8 20°C ps/cm 2 78 APAT CHR TRSA 2030 MAN 29 2003
20°C
* Salid] Tolal Saspesi wgll 35 L APAT CHR TRSA 2090 MAN 29 2003
* Rithiesta Chimica di Ossigeno {€OD) majt 2] 160 APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
* Richlesta Biochlomica ¢ Dssigeno (BOD 5) mall 16 40 APAT CHR INSA 5120 MAN 25 2003
* Azoto Totale mgjt 3,2 APAT CNR IRSA 4060 MAN 20 2003
* paoto Ammanlacale ' mgf 03 15 APAT CHR IRSA 4030 MAN 29/2003
* Azoto Hitroso madl k930 0,6 APAT CNR TRSA 4050 MAN 29 2003
*Azoio Mo mgf) 2 0 APAT CNR, TRSA 4040 MAN 29 2003
* Alumink mafl kD005 1 APAT CNR IRSA 3050 C MAN 29 2003
* Cadmlo . mgfi o 0,002 0,02 APAT {NR IRSA 3120 MAN 28 2003
* Cromo Totale A < 0,002 2 APAT CNR IRSA 3150 MAN 26 2003
* Barin mg/l 0,02 2 APAT CNR IRSA 3010 + 3050 MAN 29 2003
= f8gm mgfl 6,05 Fd APAT CNR IRSA 301043110 MAN 29 2003
* Fermn mafl 0,12 2 APAT CNR IRSA 3160 MAN 29 2003
* Mangznese mufl 0,05 2 APAT CNR IRSA 3150 MAR 25 2003
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Labaralana Iscr:fio aln 25 a’eHa sez]
~ (Laboratori Accr’dl!ﬂﬂ)
Registro dei Décreti dei Dirigenti
della Regione Calabria n. 3301 dei 05/03/20113

Laboratorio Analisi Ambientali

_ RAPPORTO DI-PROVA N° 1157

del 02/05/2017
- Clierite: . CONSORZIO DI BONIFICA TIRREND CATANZARESE Produttore: CONSORZIO DI BONIFIC \ TIRRENO CATANZARESE
Via Fratell Ponzios © " Via Fratelli Penzio, 5 -880:
88046 LAMEZIA TERME (C2) . '
Punto d.'prenevo. DIGAANGITOLA 1t I0: 11/04/3017
. Campionamento: NOSTRO:OPERATORE seconda POS 07 REV2 ") .Data 1 - 11/04/2017
_ ;ijenmento legls]ahyo' A, D, Lgs 152/06 all.5 Tab 3 Valori di emsslone In acque supsrficiali Data.ini . 11/04/2017
. "B, . R Data fin prnue . 2410472017

'-'ID CAMPIONE' 590 Iz :
Descrleone camplone ~ACQUA~ ACQUE SUPERFICIALT - USCITA DIGA ANGITOLA

- Lotto: _ : ¢ Noter
Paramebo deercaty : o | Unith dt misars Valore brovata —’
1> Temperature Arrivo - - oC 5,0
1 ' - Limit] di riferimento
| Parametro ricercato Unita di ::]m; Incertezza estesa | Recupera Metodo di Analisi
’ misira va A Lnin max| B fnin_max
AC - CHIMICA
* Niched . - mgd k0003 2 UNI EN 15} 11885:2008
= Barla s 002 206 UHI EN ISC 11885:2008
-} = Borm ' mafl ko oo07 2 UNL EN IS0 11R85;2009
* Alluminic mg/! k0005 1 UNT EN IS0 11885:2009

“~ Questo simbolo'indica I valord fuor! limite

I presente rapporto s riferfsce unicemente al eaimplane sottoposto 3 prova e non pud essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritia da parte

di questo Laboratorio.
Lincertezza & calcolata con un livelio di probabilith del 95% pari ad un fattere di copertura Kp=2.

Lamezia Terme i, 02/05/2017
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Labara.'or!o Jscn{ra ni n 25 del(a sez ] 3
(Laboratori Accreditati) L ’
Registro def Decreti dei Dirigenti: _
della Regione Calabria n. 3301 del 05/03/2013

Labor’a_torio An‘alisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA N° 1160

- del 02/05/2017
Chenta. CDNSORZIO'DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE Praduttom' CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARES!
P i “Via Fratelli Ponz!u 5 88046 LAMRIA TERME - (CZ)
88046 LAMEZ[A TERME (CZ)
Puntn di prEfiEVo- VASCA o o .7 Data .prei vo: _. '..1.1204[231:7
_Campionamenbo. NOSTRO OPERATORE secondo POS 07 REV2 (*) 11/04/2017
_ i'Rerrimento leglslativo. A. D Lgs 152/06 2ll.5 Tab 3 < Valor! di emjssione in acgue superﬁcsali Dam mizm rove:  11/04/2017
B LB ; - Data ﬁne Prove: J4/04/2017
b 1> cgmmorsts:; 591/3 . '
Descrizione campione: . ACQUA - ACQUE SUPERFICIALT TORRENTE TURRINA
Lotto: . Note:
Parametro rcercato ) Unitd di misura Valore trovalo
* Temnperatura Arrivo °C 5,0
5 Limit dl riferimento '
Parametro ricercato unil? ai ;:ID‘:) Incerterza estesa | Recupero Metoda di Analisi
misura va A fmin max! B Ein max -
AR - MICROBIDLOGIA
Escharichia ol UFC/100mi 2500 ] 5000 APKT CNR TRSA 7030C MAN 25 2003
AC - CHIMICA
*pH a 25°C unith di pH 7,5 55 9,5 APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003
* Conducibllita 2 20°C psfem A 15t APAT CNRLIRSA 2030 MAN 29 2003
0°C
* Sokdi Tokali Saspess mg/l 21 80 APAT CNR IRSA 2090 MAN 20 2003
* Richiesta Chimica di Qssigena (COD) g/l 2 150 APAT CHR TRSA 5130 MAN 29 2003
* Richlesta Blochiormica dl Ossigeno (BOD 5} mg/l I ab APAT CHR IRSA 5130 MAN 29 2003
* Azalo Totyle mg/l 2,6 APAT CHR IASA 4058 MAN 23 2003
* Azoiss Ammonlacale mal 0,3 15 APAT CHR IRSA 4130 MAN 29/2003
* Argln Hitroso s nal k0,10 0,6 APAT CNRIRSA 4050 MAN 29 2003
*fopNipo _ mgfl 15 0 APAT CHR TRSA 404D MAN 20 2003
* Alluminic o " mgh 0,82 1 APAT CNR IRSA 3050 C MAN 29 2003
* Cagmie mg/l o 0,001 0,02 APAT CRR IRSA J120 MAN 29 2063
* Cromo Totale maft 4,002 2 APAT CNR IRSA 3150 MAN 29 2003
* Barla . mpfl 0,02 i) AFAT CNRIRSA 3019 + 3080 MAN 29 2003
* Boro mgfl 3 0,007 2 APAT CHR IRSA 301043138 MAN 29 2003
* Ferip mg/l 0,02 ) 2 APAT CNR IRSA 3160 MAN 28 2003
* Manganese mg/l 0,035 2 APAT CNR IASA 3190 MAN 20 3007
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Laboratorio fscritto al n, 25 della sec ]
{Laboratori Accreditar)

Reglstro dei Decreti det Dirigemti

della Regione Calabria n. 3301 del 05/03/207 3

- - Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA N° 1156

del ‘BZ'I. 05/2017
Cliente: CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE Produttore: CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENG CATANZARESE
Via Fratelll Ponzio,5 - - Via Fratelli Ponzio,5 88046< LAMEZIA TERME - (CZ)
88046 LAMEZIA TERME (€7) . '
Punto di prefievot DIGA ANGITOLA - N ~ Data prellevo: - 11/04/2017
Campionamento: * NOSTRO OPERATORE setondo POS 07 REV2 (%) Data ricevimento: .11/04/_2_01_7
Riferimento legislativo: A, D.Lgs 152/06 4)l.5 Tab 3 - Valori di.emlssione in acque superficiali Dal:a-_'l‘i__‘iiziuiprové_: 11/04/2017
B, - : Data fine prove: - 24/04/2017

1D CAMPIONE: 5901 : :
Descrizlone campione:. ACQUA - ACQUE SUPERFICIALI - BACINO DIGA ANGIYOLA

CLetter . - Note:
- Parametro ricereato: : Unitd di misura Valore trovato
* Temperatura Arive ag ' 50
) . . Limiti di riferimento
‘| Parametro ricercato U".Fﬁ di Vatore Incertezza estesa | Recupero " Metodo di Analisi
fisura | trovato A L-nin maxJ B Lnin max,
- AC - CHIMICA
= Alluminia mafl 0,007 1 UNI EN ISO 11685:2000
* Azoto Ammoniscle majt 0,5 15 APAT CNR IRSA 4030 MAN 29/2003
* Aroto Nibosa mgl ko0 05 APAT CNR TRSA 4050 MAN 29 7003
* Azola Nitrico mgt e 1 20 APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003

* Questo simbelo Indicz | vator fuor limita

1l presente rapporto si riferisce unicamente al campione sottoposte a prova e rion pud essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta da parte

di. questo Laboratorio.
_ Uincertezza & calcolata can un livello di probabilita det 95% pari ad un fattore di coperture Kp=2.

Lamezia Terme B, 02/05/2017
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